
  

 
 

 

 

DBA-2/240-44/2014                     Warszawa, 16 października 2014 r. 

             
 

                                                                           Wszyscy uczestnicy postępowania  

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

dostawę chromatografu cieczowego z detektorem diodowym dla Laboratorium Kontrolno-

Analitycznego UOKiK z siedzibą w Poznaniu informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące 

zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy, której zakresy pracy opisane są  

poniżej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi moglibyśmy zaoferować system do HPLC, 

który posiadałby detektor DAD o dużo lepszych parametrach niż wymagane w Specyfikacji 

tj. szerszy zakres długości fali: 190 -950 nm i  1024 matryca diodowa a także termostat 

kolumn mogący pomieścić 3 kolumny o długości 30 cm oraz autosampler z tacą na 100 

fiolek. Parametry oferowanej pompy. 

0 – 40 MPa (0 – 400 bar, 0 – 5880 psi) do 5 mL/min 

0 – 20 MPa (0 – 200 bar, 0 – 2950 psi) do 10 mL/min. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

 

Powyższe wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty 

należy składać do dnia 23 października 2014 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 

23 października 2014 r. godz. 10:30.  
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